
Betriebsstunden ablesen: Sauerstoffkonzentrator Typ SimplyGo mobil®  
14.24.06.5001 
 
 
 

Front Ansicht:    Display Ansicht: 
 

     
 
 

 
 
 
Ablesen: 
Um das Gerät zu starten, drücken Sie den Hauptschalter. Nach der ersten Tastenbetätigung 
schalten sich der Anzeigebildschirm und die Hintergrundbeleuchtung der 5 Tasten ein. Es 
erscheint ein Bildschirm ähnlich der Darstellung unten links. Falls der Akku halb geladen ist 
und geladen wird, wird der rechts abgebildete Bildschirm angezeigt. 
 
 

• Akkukapazität (A) 
• Betriebsdauer des Geräts in Stunden  (B) 
• Version der Software (C) 

 
 
 
 
 
 
 

Sauerstoffschlauchanschluß 
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