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Nr. | Gegenstand Beschreibung
Fenster Zeigt Informationen, Einstellungen und Befehle an.
Pfeiltasten Wahlen Mendpunkte auf der aktuellen Seite aus bzw. wechseln zwischen Seiten.
Ein/Aus Taste Startet bzw. stoppt die Behandlung. Schaltet das Beatmungsgerdt ein bzw. aus.
4 Navigationstasten Wahlen zwischen den aktuell angezeigten Optionen oder Werten aus. Die

Navigationstasten kénnen vortibergehend bestimmte Funktionen zur Reaktion auf
Fragen oder Hin- weise im Ereignisfenster Ubernehmen.

5 Stummschaltungstaste

Unterdrickt den Alarmton.

6 Stummschalt-LED

Leuchtet gelb, wenn der Alarmton unterdrickt ist.

7 Alarm-LED

Blinkt bei aktiven Alarmen.

—

3. Extra-Taste 1x driicken

4, Meniifiihrung mittels den Pfeiltasten:
Nach unten auf Gerateinformation

Nun nach rechts
= Betriebsstunden =

Gerateeinstellung >
Inbetriebnahmetest o
Geratespeicher >
Uhr >

Meniauswahl: Driicke > Vv
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Therapiegerat am Stromnetz
2. Therapiegerat im Standby Modus
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Uberw. Setup Alarm Extras

VIVO 3
Betriebsstunden 0.0h
Batterie % 98%
Restl. Batteriezeit  04:50
Firmwareversion 2.1.4
Version Bootloader 1.0.2

GUI-Aufl. Version 4

Seriennummer M250161

Seite1 von 1




